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Warszawa, dnia 02.10.2020 r.
Centrum Astronomiczne
im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa
Wykonawcy

Numer postepowania: MAB-251-8/20
Tryb: Przetarg nieograniczony

Na: Dostawa elektronicznego sprz¢tu pomiarowego wraz z akcesoriami

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 1 4 oraz 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 z po6zn. zm.), zwane] dalej ,,Ustawg”,
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, wystepujace jako Zamawiajacy w
przedmiotowym postepowaniu, udziela ponizej informacji o pytaniach wykonawcow, ktore
wpltynety w dniach 29 1 30 wrze$nia 2020 r. odnoszacych si¢ do tresci SIWZ, udziela
odpowiedzi oraz informuje o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia —
zwanej dalej ,,SIWZ” oraz Ogloszenia o zamowieniu.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z ogloszeniem przedmiotowego postgpowania,

wplynety nastepujace zapytania dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ:

Pytanie 1
,»P0z. 1 Oscyloskop nr 1

Czy Zamawiajacy dopuszcza czas narastania 700 ps?”

Odpowiedz 1

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza dla Poz. 1 Oscyloskop nr 1 czas narastania (mierzony
miedzy 10% a 90%) nie gorszy niz liczony wedlug zaleznosci (0.35/(pasmo pracy
oferowanego oscyloskopu)). Postanowienia SIWZ w tym zakresie zostajg zmienione

odpowiednio.

Pytanie 2
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,»,P0z. 2 Oscyloskop nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza czas narastania 700 ps?”

Odpowiedz 2

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza dla Poz. 2 Oscyloskop nr 2 czas narastania (mierzony
migdzy 10% a 90%) nie gorszy niz niz liczony wedlug zaleznosci (0.35/(pasmo pracy
oferowanego oscyloskopu)). Postanowienia SIWZ w tym zakresie zostaja zmienione
odpowiednio.

Pytanie 3

,Poz. 5 Multimetr

Czy Zamawiajacy dopuszcza zakres pomiaru rezystancji od 0,lmOhm do

100MOhm ?”

Odpowiedz 3

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza dla Poz. 5 Multimetr zakres pomiaru rezystancji od co
najwyzej 0,1mOhm do co najmniej 100MOhm.

Postanowienia SIWZ w tym zakresie zostaja zmienione odpowiednio.

Pytanie 4

,Poz. 5 Multimetr

Czy Zamawiajacy dopuszcza pami¢¢ pomiaru 512 000 probek?”

Odpowiedz 4

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza dla Poz. 5 Multimetr pami¢¢ pomiaru min. 500 000
probek.

Postanowienia SIWZ w tym zakresie zostajg zmienione odpowiednio.

Pytanie S

,Czy Zamawiajacy dopuszcza kare za opdznienie w dostawie elementow

przedmiotu zamowienia w wysokos$ci 0,2% wartosci brutto kazdej

niedostarczonej w terminie cz¢$ci przedmiotu zamoéwienia za kazdy

rozpoczety dzieh opoznienia?”’

Odpowiedz 5

Zamawiajacy jako podmiot realizujacy projekt badawczy ze $rodkéw unijnych zgodnie z

harmonogramem zatwierdzonym przez instytucje nadzorujace i posredniczace dazy do
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zabezpieczenia terminowej realizacji poszczegdlnych zadan w projekcie. Stad tez
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokosci kary umownej w zakresie zaproponowanym

przez wykonawcg.

Pytanie 6

,Czy Zamawiajacy dopuszcza kar¢ za niedotrzymanie przez Wykonawce

termindw naprawy, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad w wysokosci

0,2% wartos$ci brutto kazdej uszkodzonej czesci przedmiotu

zamoOwienia za kazdy rozpoczety dzien opdznienia?”

Odpowiedz 6

Zamawiajacy jako podmiot realizujacy projekt badawczy ze $rodkéw unijnych zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez instytucje nadzorujace i1 posredniczace dazy do
zabezpieczenia terminowej realizacji poszczegdlnych zadan w projekcie. Stad tez
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokosci kary umownej w zakresie zaproponowanym
przez wykonawcg.

Pytanie 7

»Zamawiajacy dla opisu technicznego Oscyloskopu nr 1 oraz Oscyloskopu nr 2 wymaga:
Parametry kanatu Y:

* Czas narastania (mierzony mi¢dzy 10% a 90%) nie gorszy niz 105 ps

Poniewaz podane wymaganie nie spetnia oscyloskop o pasmie pracy 350 MHz czy S00MHz,
czy Zamawiajacy specyfikujagc podany parametr oczekuje dostawy oscyloskopow o pasmie 4
GHz, ktére podany parametr speiniajg?”

Odpowiedz 7

Zamawiajacy informuje, ze dokonal zmiany parametréw technicznych oscyloskopow w
zakresie wskazanym w odpowiedziach nr 1 1 2 powyzej.

Pytanie 8

,»P1osze o potwierdzenie, ze probkowanie 10 Gsa jest wymagane w kazdym kanale lub po
zsumowaniu wszystkich kanatow.”

Odpowiedz 8

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z trescig SIWZ (tabela nr 1 poz. 2 oraz tabela nr 2 poz. 2 )

,,Predkos$¢ probkowania w czasie rzeczywistym min. 10 Gprobek/s dla pojedynczego kanahu™.
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Wszystkie wymagania dotyczace predkosci probkowania w czasie rzeczywistym zawarte sg w
SIWZ.

Pytanie 9

,Czy Zamawiajacy zgadza si¢ na wydluzenie terminu sktadania ofert o 9 dni”
Odpowiedz 9
Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert w niniejszym postgpowaniu zostaje

przedhuzony o czas niezb¢dny na wprowadzenie w nich zmian zgodnie z informacja ponize;.

Powyzsze odpowiedzi 1 wynikajace z nich zmiany oraz wyjasnienia SIWZ sg wigzace
dla Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

Jednoczesnie majac na wzgledzie przepis art. 38 ust. 4 i ust. 6 Ustawy, Zamawiajacy
informuje, ze w wyniku odpowiedzi na powyzsze pytania nastgpita zmiana tresci SIWZ, co
ma wplyw na sposob przygotowania przez Wykonawcow ofert i wymaga dodatkowego czasu
na ich przygotowanie.

Biorac pod uwage powyzsze, Zamawiajacy dokonuje przesunigcia terminu sktadania
ofert.

Nowy termin sktadania ofert to 09.10.2020, godz. 9.45,
Nowy termin otwarcia ofert to 09.10.2020, godz. 10.00.

Niniejszy dokument stanowi jednocze$nie zmian¢ odpowiednich zapisow w Rozdziale
IX SIWZ (,,MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT”) oraz Ogtoszeniu o zamdwieniu.
Wykonawca sktadajgc oferte powinien przedstawi¢ w swojej ofercie wprowadzone zmiany
lub poinformowac, ze zmiany wprowadzone niniejszym pismem s3 mu znane 1 je akceptuje
(jesli zmiany dotycza oferowanego przez Wykonawce zakresu przedmiotu zamowienia).

Jednoczes$nie Zamawiajacy zatacza do niniejszego pisma zaktualizowany Zatacznik nr

1 - Formularz oferty, uwzgledniajacy zmiany wprowadzone niniejszym pismem.

Z powazaniem

Dokument podplsah przez Rafat
Moderski ‘
Data: 2020.10.02 18:54:05 CEST
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